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Grundgerat 

622.01 



Erweiterungsbaugruppen 

624.01 

627.01 

629.01 

630.01 

631.01 

635.01 bis 641.01 

Eine Gemeinschaftsentwicklung des VEB MeBap- 
paratewerk Schlotheim und des Zentrums fur wis- 
senschaftlichen Geratebau der Akademie der Wis- 
senschaften der DDR 






34 36 33 37 



Einbereichseinschub (DC Coupler) 635.01 . . .641 .01 




34 36 33 36 37 



Spannungsteilereinschub (DC Attenuator) 627.01 




Voi 



100 juV/cm (Pre Amplifier) 629.01 







Bandschreiberzusatz (Drive-Unit) 624.01 am Grundgerat montiert 







Geoffnete Riickseite (Gerdt hochkant stehend) ^ n=.T'’:> 





Spannen des x-Seiles 
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